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1.AMAC

Bu talimatin amaci; Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Arastirma Merkezi (ASUBTAM)
Deney ve Olg¢iim Laboratuvarlarinda “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarmin ~ Yetkinligi I¢in Genel Gereklilikler” standardina uygun olarak
gerceklestirilmekte olan deney sonuglarinin, standartlara yonetmeliklere veya bir sartnameye

gore degerlendirilmesi durumunda uygulanacak olan karar kuralint agiklamaktir.

2. KAPSAM
Bu talimat, TS EN ISO/IEC 17025 laboratuvar akreditasyon kapsamindaki tiim

ol¢tim/analizleri kapsar.

3.SORUMLULUKLAR

e Uygulanacak karar kurali hakkinda miisterileri bilgilendirmekten ve mutabakat
saglamaktan teklifi gonderen; Numune Alma, Kabul ve Raporlama Sorumlu personeli,
Kalite Yoneticisi ve Miisteri Temsilcisi

e Karar kuralinin “7.01-F1 - Miisteri Talep, S6zlesme ve Numune Kabul Formu” nda
acikca yazilmasmi ve uygulanmasini saglamaktan Numune Kabul, Raporlama ve
Arsivleme Sorumlusu, Kalite Yoneticisi, Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar
Y Oneticisi

e Miisteriye sunulacak analiz raporlarinda karar kuralin1 yazmak ve sonuglar1 buna gore
degerlendirip raporu yaymlamaktan Deney Sorumlusu, Laboratuvar Sorumlusu,
sorumludur.

o Uygunluk beyanmimin raporda miisteriye verilmesi durumunda Laboratuvar

Sorumlusu, sorumludur.

4 TANIMLAR ve KISALTMALAR
Karar Kurah: Belirlenmis bir gereklilige (spesifikasyona) uygunlugu belirtirken 6l¢tim

belirsizliginin nasil hesaba katilacagini agiklayan kuraldir.
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Olciim Belirsizligi: Ol¢iim sonuglar ile ilgili olup, dlgiime bagli olarak degerlerin dagilimini

gosterir.

5.UYGULAMA

A-Uygunluk Beyaninda Karar Kural Sartlari;

5.1.Laboratuvarimiz, uygunluk degerlendirmesi kararini verirken TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standard1 Revizyonu TURKAK Bilgilendirme Kilavuzunun (Karar Kuralr) :

“Eger liriin veya deney standardi, laboratuvar raporunda uygunluk bildirimini zorunlu kilar
ancak 1ilgili standartlarda uygunlugun degerlendirilmesinde giliven diizeyinin ve Olgme
belirsizliginin etkilerine iliskin herhangi bir bilgi vermez ise, laboratuvar giiven diizeyini ve
Oleme belirsizligini goz Onilinde bulundurmaksizin elde edilen deney sonucunun yalnizca
belirtilmis simirlar icinde olup olmadigina dayanarak uygunlugun veya uymazlhigin
degerlendirilmesini yapabilir” seklindeki 3.c maddesinde belirtildigi lizere yasal mevzuata
(yonetmelik limitlerine) gore deney sonucunu degerlendirir.

5.1.1. TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standard: Geregi Karar Kural1 Sartlart:

“Miisteri, deney ya da kalibrasyon i¢in bir sartnameye veya standarda uygunluk beyan talep
ettiginde (0rnegin gegti/kaldi, tolerans igi/tolerans disi,) sartname veya standart ve karar kurali
acikca tanimlanmalidir. Segilen karar kurali, halihazirda talep edilen sartname veya standartta
yer almiyorsa miisteriye bildirilmeli ve bu konuda miisteriyle anlagiimalidir.”’

seklindeki 7.1.3 maddesinden hareketle;

Miisteriye “7.01-F1 - Miisteri Talep, Sézlesme ve Numune Kabul Formu” nda ASUBTAM
karar kurali ile ilgili yazili olarak bildirim yapilir, s6zlesme ile onay alindiktan sonra gerekli

durumlarda karar kurali uygulanir. Karar kurali asagida agiklandig gibi uygulanir;

Su Analizleri Uygunluk degerlendirmesi 6l¢iim belirsizligi hesaba katilmadan yapilir.
Olgiim sonuglar1 mevzuat limitlerinin iistiinde ise uygunsuz, altinda ise
uygun olarak raporlanir.

Atik Su Analizleri | Uygunluk degerlendirmesi 6l¢tim belirsizligi hesaba katilmadan yapilir.
Olgiim sonuglar1 mevzuat limitlerinin iistiinde ise uygunsuz, altinda ise
uygun olarak raporlanir.
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Miisterinin analiz raporunda; Ol¢iim belirsizligine gore uygunluk beyani istememesi

durumunda, Uygunluk beyani karar kurali sonuglara uygulanmaz ve raporda da verilmez.

6.ILGILI DOKUMANLAR
e ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kilavuzu (Karar Kurali) - TURKAK
Dokiimant
e ILAC-G8 Spesifikasyona Uygunluk Bildirimi ile Ilgili Rehber

e 7.08 - Sonuglarin Raporlanmasi Prosediirii

7. REVIZYON DURUMU
Revizyon No Tarih Yapilan Revizyonlar Revizyon sebebi
. . . Denetim sonrasi uygunsuzluklarin
1 28.06.2021 | Giincelleme tarihi eklendi
kapatilmasi
5 16.02.2022 | Kontrol eden ve onaylayan Yonetim degisikligi
degistirilmistir
3 18.03.2024 Uygunluk Beyanui icin yetkili | Denetim sonrast
personel tanimlanmistir uygunsuzluklarin kapatilmasi
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